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Таблица 5. Результаты автоматического и врачебного анализа ЭКГ

Критерий AUC Точность Чувствительность Специфичность Прециз. F-мера

Показатель СИИ Врач СИИ Врач СИИ Врач СИИ Врач СИИ Врач СИИ Врач

Грудные электроды:
на 2 межреберья
выше стандартной
схемы

0,9
(0,78 –
1,00)

0,58
(0,36
–
0,81)

0,73
(0,61 –
0,84)

0,92

 (0,84  –
0,99)

0,7
(0,57 –
0,82)

1

 (1,0  –
1,0)

1
(1,0 – 1,0)

0,17

 (0,0  –
0,46)

1
(1,0 –
1,0)

0,91

 (0,84  –
0,99)

0,82
(0,74 –
0,9)

0,95

 (0,92  –
0,99)

Грудные электроды:
на 2 межреберья
ниже стандартной
схемы

0,92
(0,81 –
1,00)

0,59
(0,30
–
0,82)

0,73
(0,61 –
0,84)

0,92

 (0,84  –
0,99)

0,7
(0,57 –
0,82)

0,98

 (0,94  –
1,0)

1
(1,0 – 1,0)

0,33

 (0,0  –
0,71)

1
(1,0 –
1,0)

0,93

 (0,86  –
1,0)

0,82
(0,74 –
0,9)

0,95

 (0,91  –
0,99)

Перепутаны красный
(R) и жёлтый (L)
электроды

1
(0,99 –
1,00)

0,98
(0,94
–
1,00)

0,98
(0,95 –
1,0)

0,98

 (0,95  –
1,0)

0,98
(0,94 –
1,0)

0,98

(0,94  –
1,0)

1
(1,0 –1,0)

1

 (1,0  –
1,0)

1
(1,0 –
1,0)

1

 (1,0  –  1,0)

0,99
(0,97 –
1,0)

0,99

 (0,97  –
1,0)

Перепутаны жёлтый
(L) и зелёный (F)
электроды

0,79
(0,57 –
1,00)

0,74
(0,66
–
0,80)

0,93
(0,86 –
0,99)

0,73

 (0,62  –
0,84)

0,96
(0,91 –
1,0)

0,74

(0,62  –
0,85)

0,67
(0,28 –
1,0)

0,67

 (0,29  –
1,0)

0,96
(0,91 –
1,0)

0,95

(0,89  –
1,0)

0,96
 (0,93 –
1,0)

0,83

 (0,75  –
0,91)

Все грудные
электроды
расположены на
прямой линии от C1–
C6

0,79
(0,53 –
1,00)

0,56

(0,35
–
0,77)

0,97
(0,91 –
1,0)

0,75

 (0,63  –
0,86)

1
(1,0 – 1,0)

0,79

(0,68  –
0,9)

0,67
(0,28 –
1,0)

0,33

(0,0  –
0,71)

0,96
(0,91 –
1,0)

0,91

 (0,83  –
0,99)

0,98
(0,96 –
1,0)

0,85

 (0,78  –
0,92)

Перепутаны C1–C2
0,82
(0,60 –
1,00)

0,96

(0,92
–
1,00)

0,97
(0,91 –
1,0)

0,93

 (0,87  –
1,0)

1
(1,0 – 1,0)

0,92

 (0,85  –
1,0)

0,67
(0,28 –
1,0)

1

 (1,0  –
1,0)

0,96
(0,91 –
1,0)

1

(1,0  –  1,0)

0,98
(0,96 –
1,0)

0,96

 (0,92  –
1,0)

Перепутаны C5–C6
0,74

(0,52–
0,96)

0,87
(0,69
–
1,00)

0,93
(0,86–
0,99)

0,86

 (0,78  –
0,95)

0,98
(0,94–1,0)

0,87

(0,78  –
0,96)

0,5
(0,09 –
0,9)

0,83

 (0,54  –
1,0)

0,95
(0,88 –
1,0)

0,98

 (0,94  –
1,0)

0,96
(0,93 –
1,0)

0,92

 (0,87  –
0,97)
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Электроды C4, C5,
C6 расположены
очень близко друг к
другу
(соприкасаются)

0,74
(0,51 –
0,97)

0,72
(0,50
–
0,94)

0,95
(0,89 –
1,0)

0,58

 (0,45  –
0,7)

1
(1,0 – 1,0)

0,55

 (0,41  –
0,68)

0,5
(0,09 –
0,9)

0,83

 (0,54  –
1,0)

0,95
(0,88 –
1,0)

0,97

 (0,9  –  1,0)

0,97
 (0,94 –
1,0)

0,7

 (0,6  –
0,8)

Электроды C4, C5,
C6 расположены не
вдоль межреберья
(линия
расположения
направлена вверх)

0,81
(0,57 –
1,00)

0,46
(0,43
–
0,50)

0,95
(0,89 –
1,0)

0,1

 (0,02  –
0,18)

0,98
(0,94 –
1,0)

0
0,67
(0,28 –
1,0)

1

 (1,0  –
1,0)

0,96
(0,91 –
1,0)

-
0,97
(0,94 –
1,0)

0
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Рисунок 3. ROC-кривые выявления «усредненным» врачом факта некорректного
наложения электродов, без уточнения класса ошибки.


